Instrucdes de Uso
Somente para uso diagndstico in vitro
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APRESENTAGCAO
Artigo n° Apresentacao
6250001KC 1x1mL
FINALIDADE

Preparacdo de curvas de referéncia para determinagdo imunoquimica
quantitativa de PCR.

COMPOSIGAO DO CALIBRADOR

Plasma humano contendo concentra¢des pré-determinadas de PCR.
Contém Azida sdédica (0,095%) como conservante.

PREPARO E ESTABILIDADE DO CALIBRADOR

O calibrador Topkal PCR Kovalent esta pronto para uso e é estavel até o
prazo da data de validade, se a contaminagdo for evitada e se for
armazenado a temperatura de 2 a 8°C.

Ap6s aberto pela primeira vez, o calibrador poderd ser usado por
6 semanas se estocado bem fechado a 2 - 8°C.

N&o congelar!

CUIDADOS E PRECAUGOES

1. Para uso em diagndstico in vitro.

2. Tome os cuidados necessarios no manuseio de reagentes de
laboratério.

3. Cada doador usado para preparagdo dos calibradores e
controles foi testado e os resultados foram negativos para
presenca de anticorpos de HIV1 e HIV2, bem como para
antigenos de superficie para hepatite B e anticorpos
anti-hepatite C, usando métodos aprovados pelo FDA.
Somente doadores com resultados negativos foram utilizados
na fabricacéo. Entretanto todos os produtos obtidos a partir de
fluidos do corpo humano devem ser manuseados com cuidado
apropriado de acordo com os procedimentos recomendados
para materiais biologicamente perigosos uma vez que ndo pode
ser provada a auséncia de agentes infecciosos.

4. Reagentes contendo azida sédica devem ser manipulados com
cuidado. N&o ingira ou evite o contato com a pele e mucosas.
Azida sédica pode formar compostos explosivos em contato
com metais pesados tais como chumbo ou cobre.

GARANTIA

Estas instrucdes de uso devem ser lidas atentamente antes da utilizacéo
do produto e as instrugbes nela contidas devem ser rigorosamente
cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio ndo podera ser
garantida em caso de desvio as instrucdes.

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Seguir as disposicdes da resolucdo em vigor que dispde sobre o
regulamento técnico para gerenciamento de residuos de servicos de
salde, bem como outras praticas de biosseguranca equivalentes.

MATERIAIS NECESSARIOS, MAS NAO FORNECIDOS

1. Reagente para dosagem do parametro assinalado.
2. Equipamento geral de laboratério.

PROCEDIMENTOS PARA O TESTE

Aplicacbes para sistemas automaticos estdo disponiveis quando
requisitadas ou em nosso site: www.kovalent.com.br

Favor consultar a bula do reagente de PCR para instrucdes de uso.

VALORES ASSINALADOS

O valor da concentragdo do analito deste calibrador é especifico e valido
apenas para o lote correspondente e esta indicado no rétulo do frasco do
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produto. Os valores foram baseados na padronizagdo do material de
referéncia ERM-DA474 da International Federation of Clinical Chemistry
IFCC.

*Cada laboratério deve estabelecer a¢des corretivas no caso de desvios na
recuperacao do calibrador.

**Podem ocorrer mudancas do valor do analito, definido neste calibrador,
devido a repadronizacéo do material de referéncia.

INFORMAQOES AO CONSUMIDOR
Simbolos usados

Fabricante

Limite de temperatura

Produto para a salde para diagnéstico in vitro

Cuidado

Consultar as instrugdes para utilizagio

Material reciclavel

N&o rejeitar diretamente para o ambiente

Cédigo do lote

Data de fabricagéo

Validade

Riscos biolégicos

Altamente téxico

Corrosivo

Nocivo
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