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A ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NUMERO DA
INSTRUGAO DE USO E A VERSAO CORRESPONDENTE NA
EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUCOES DE USO EM FORMATO IMPRESSO,
SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVICO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 /
sac@kovalent.com.br

APRESENTAGAO
Artigo n° Apresentacao

4030050KWS  2x25mL

FINALIDADE

Determinacdo quantitativa de Imunoglobulina IgM no soro humano por
imunoensaio turbidimétrico.

SUMARIO

A Imunoglobulina humana tipo M (IgM) é importante na resposta precoce a
infecgBes. A medicéo de IgM é importante para tipificar imunodeficiéncias e
mielomas, desempenhando um papel importante na defesa humoral do
organismo. Os niveis séricos de IgM podem estar aumentados em todos os
casos de infecgdo aguda. Niveis elevados de IgM no soro do corddo
umbilical sugerem infecgéo clinica no recém-nascido.

METODO
Medida da reacéo antigeno-anticorpo por método do ponto final.

COMPOSIGAO DOS REAGENTES FORNECIDOS

Mono-reagente:

Anticorpo policlonal de cabra anti-lgM humana estabilizada em salina
Acelerador Polietilenoglicol 26 g/L
Azida sédica 0,95 g/L

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

O reagente é estavel até o prazo da data de validade, se a contaminacéo
for evitada e se armazenado a temperatura de 2 a 8°C.

A estabilidade no instrumento é de 4 semanas, se a contaminacgéo for
evitada. Nao congelar.

CUIDADOS E PRECAUGOES

1.  Azida sodica tem sido reportada por formar azida de chumbo ou
cobre em tubulagdes de laboratérios podendo provocar
explosdes. Apos dispensar solucdes contendo azida sodica
despeje bastante agua para diluir completamente.

2.  Tome os cuidados necessarios no manuseio de reagentes de
laboratorios.

3. Cada doador usado para preparacdo dos calibradores e
controles foi testado e os resultados foram negativos para
presenca de anticorpos de HIV1 e HIV2, bem como para
antigenos de superficie para hepatite B e anticorpos anti-
hepatite C, usando métodos aprovados pelo FDA. Somente
doadores com resultados negativos foram utilizados na
fabricagé@o. Entretanto todos os produtos obtidos a partir de
fluidos do corpo humano devem ser manuseados com cuidado
apropriado de acordo com os procedimentos recomendados
para materiais biologicamente perigosos uma vez que ndo pode
ser provada a auséncia de agentes infecciosos.

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Seguir as disposi¢cbes da resolucdo em vigor que dispde sobre o
regulamento técnico para gerenciamento de residuos de servigos de salde,
bem como outras praticas de biosseguranca equivalentes.

PREPARO DOS REAGENTES
O reagente esta pronto para uso.
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MATERIAIS NECESSARIOS, MAS NAO FORNECIDOS

1. Solugdo NaCl 9 g/L.
2. Equipamento geral de laboratério.

AMOSTRA

Usar soro fresco. Se o teste ndo puder ser realizado no mesmo dia o soro
deve ser armazenado a temperatura de 2 a 8° C por 48hs. Se armazenado
por um periodo maior, a amostra deve ser congelada.

PROCEDIMENTOS PARA O TESTE

Aplicacdes para sistemas automaticos estdo disponiveis quando
requisitadas ou em nosso site: www.grupokovalent.com.br

Comprimento de onda 340 nm

PROCEDIMENTO MANUAL

. Amostra/Controle: diluir 1:10 em solucéo salina 9 g/L.

. Curva de referéncia: gerar uma curva de referéncia diluindo o
calibrador Topkal Multi Turbi Kovalent de nivel alto a 1:10, 1:20,
1:40, 1:80 e 1:160 em salina 9 g/L. Usar solugéo salina 9 g/L
como ponto zero.

. Teste: Misturar 60 pL das amostras diluidas, calibradores e
controles com 1000 pL do mono-reagente e incubar por 5
minutos a temperatura ambiente. Ler a densidade éptica (DO)
das amostras, calibradores e controle(s) a 340 nm. Construir
uma curva de referéncia e ler a concentra¢@o de controles e
amostras.

CALIBRADORES E CONTROLES

Para a calibragdo em sistemas fotométricos automatizados, o calibrador
TopKal Multi Turbi Kovalent é recomendado. Para controle de qualidade
interno, o Controle Multiparamétrico de Proteinas Kovalent deve ser medido.
Cada laboratério deve estabelecer agdes corretivas em caso de desvios em
recuperagéo de controles.

GARANTIA

Estas instrugdes de uso devem ser lidas atentamente antes da utilizagéo do
produto e as informagdes nela contidas devem ser rigorosamente
cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio ndo poderd ser
garantida em caso de desvio as instrugdes.

CARACTERISTICAS / DESEMPENHO
Faixa de medicéo:

Intervalo de Medicé&o: 0 — 450 mg/dL

Limite de deteccéo: 4 mg/dL

Efeito Hook: > 4520 mg/dL
Sensibilidade: 0,00070 unidades de ABS /

unidade de concentracao
Especificidade / interferéncias:

. Especificidade: Mono-especifico

. Interferéncias: Nenhuma interferéncia para: Citrato de soédio
(1000 mg/dL), Heparina (50 mg/dL), Triglicerideos (2500 mg/dL),
EDTA (5 mg/dL).

. Hemoglobina (125 mg/dL), Turbidez (> 2,5%) e Bilirrubina (>10
mg/dL) interfere com o teste.

. LimitagGes: Nenhuma.

Preciséo [%CV]:

Baixo | Médio | Alto
Intra-teste | 0,90 | 1.46 0.99
Inter-teste | 2,13 | 3.83 3.60

Exatiddo [mg/dL]:

IgM (mg/dL)
Controles Valor Assinalado Valor Medido
Siemens 76 (64,9 -87,9) 73,2
CLINIQA Il 223 (190 — 257) 205,6

Comparagédo de Métodos:

A Comparacédo de métodos entre o IgM Mono da Kovalent e o teste
comercial (X) usando 50 amostras demonstrou o seguinte resultado:
y =1,2799 x — 21.602 / r = 0,9824
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VALORES NORMAIS
[mg/dL] (IFCC)
Homens 34 -214
Mulheres 40 - 250

Esse valor deve ser utilizado somente como orientagéo.

Cada laboratdrio deve estabelecer seus valores de referéncia proprios.
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INFORMACOES AO CONSUMIDOR

Simbolos usados

Fabricante

Limite de temperatura
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Produto para a saide para diagnéstico in vitro

Cuidado

Consultar as instrugGes para utilizagéo

Material reciclavel

N&o rejeitar diretamente para o ambiente

Cédigo do lote

Data de fabricagédo

Validade

Riscos bioldgicos

Altamente toxico

Corrosivo

Nocivo
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FABRICANTE

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristévao Sardinha, 110 — Jd. Bom Retiro
Séo Gongalo — RJ — CEP 24722-414
www.grupokovalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Apresentacdes comercializadas sob demanda:

[ N° deregistro | Apresentacdo |
[ 80115310069 | 4x25mL

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Data de Vencimento e N° de Lote: VIDE EMBALAGEM
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