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 Succinylacetone (non derivatised) Upgrade Set - MassChrom® Amino acids and acylcarnitines  
 

 Conjunto de Reagentes para adição da determinação de Succinilacetona na análise de Aminoácidos e Acilcarnitinas em 
sangue seco por LC-MS/MS (método sem derivatização). 

 
Somente para diagnóstico de uso in vitro. 
Nº de lote, data de fabricação e validade: ver rótulos dos frascos e da embalagem. 
 

Artigo Apresentação 

57111/57111F 57044 - Padrão Interno, succinilacetona 
57012 - Tampão de Extração succinilacetona 

4 x 18 mL 
4 x 18 ml 

 
Para informações detalhadas sobre o método e procedimento, favor consultar o Manual de Instruções  
MassChrom® Amino acids and acylcarnitines from dried blood– LC-MS/MS, no site ww.biosys.com.br. 
 

FINALIDADE 

Este conjunto de reagentes permite a determinação semi-
quantitativa, simples e rápida, do analito succinilacetona 
concomitantemente à análise de aminoácidos e acilcarnitinas em 
spots de sangue seco para triagem neonatal de distúrbios do 
metabolismo dos ácidos graxos e aminoácidos pela 
espectrometria de massa em tandem.  

MÉTODO 

LS-MS/MS com detecção pela espectrometria de massa em 
tandem. Método sem derivatização da amostra. 

REAGENTES 
Componentes e Composições  
 
Componente Composição Apresentação 
Padrão Interno 
Succinilacetona 
(Internal Standard) 

solução de 
acetonitrila contendo 
succinilacetona 

4 x 18 mL 

Tampão de Extração 
succinilacetona 
(Extraction buffer) 

Acetonitrila 
50-100% 

4 x 18 mL 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS 
REAGENTES 
Os reagentes não abertos são estáveis até a data de validade 
indicada no rótulo, desde que as condições de armazenamento 
estabelecidas sejam obedecidas. A tabela abaixo mostra a 
temperatura de armazenamento dos reagentes. 
 
Componente Armazenamento 
Padrão Interno, succinilacetona +2ºC a +8ºC 
Tampão de Extração, Succinilacetona  Abaixo de -18ºC 

Após o primeiro descongelamento o Tampão de extração deve 
ser armazenado de +2ºC a +8ºC por até 2 semanas.  

CUIDADOS E PRECAUÇÕES 

Por favor, consulte a ficha de segurança dos reagentes e tome 
as precauções necessárias para o manuseio de reagentes de 
laboratório. 

GARANTIA 

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da 
utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser 
rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do 
ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às 
instruções. 
 
 

 
DESCARTE 
O tampão de extração e os resíduos das amostras preparadas 
contêm solventes orgânicos e devem ser descartados como 
resíduo livre de halogênio de acordo com os regulamentos 
locais.  

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

Padrão Interno, succinilacetona: pronto para uso. 
Tampão de Extração, Succinilacetona: pronto para uso. 
 

MATERIAIS REQUERIDOS, MAS NÃO FORNECIDOS 
 Kit Masschrom Amino Acids and Acylcarnitines from Dried Blood 

(non derivatised) (57000) 
 MassCheck Amino Acids And Acylcarnitines incl. Succinylacetone 

Dried Blood Spot Control,Bi-Level(I+II)(0191) 
 
CONCENTRAÇÃO DO PADRÃO INTERNO 
Os valores para este lote são informados na bula em 
inglês que acompanha o produto. 

Podem ocorrer mudanças do valor do analito definido neste 
produto devido à repadronização de material de referência. 
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